
Әр тақырыпта бір есеп, берілгендері, қолданылатын формулалар, қадамдық шешуі және 

физикалық түсіндірмесі берілген. Есептер молекулалық спектроскопия, ИҚ және Раман 

спектроскопиясы бойынша стандартты теориялық қатынастарға негізделген. 

Негізгі тұрақтылар: 𝑐 = 2.9979 × 108 m s−1, ℎ = 6.6261 × 10−34 J s, 𝑁𝐴 = 6.0221 ×
1023 mol−1, 1 u = 1.66054 × 10−27 kg. 

9-тақырып. Шашыраған жарық. Фурье-спектрометрия 

Есеп 9. FTIR спектрлік ажыратуын бағалау 

Есеп шарты. Интерферометрдегі максимал оптикалық жол айырымы 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 0.50 cm. 

Идеал жуықтауда спектрлік ажыратуды бағалаңыз. 1700 және 1701 см−1 екі жолақты жеке 

ажыратуға бола ма? 

Шешуі. FTIR үшін ажыратудың жуық бағасы: 

𝛥𝜈 ≈
1

𝛿𝑚𝑎𝑥
. 

Сонда 

𝛥𝜈 ≈
1

0.50
= 2.0 cm−1. 

Екі жолақтың аралығы: 

1701 − 1700 = 1 cm−1. 

Бұл мән аспаптың 2 cm−1 ажыратуынан кіші. 

Жауабы: 𝛥𝜈 ≈ 2.0 cm−1; 1700 және 1701 см−1 жолақтарын бұл режимде сенімді бөлу 

мүмкін емес. 

Түсіндірме. Жоғары ажырату үшін интерферометрдің максимал оптикалық жол 

айырымын арттыру қажет. 

 


